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Profilprojektor / Messprojektor / Messmikroskop 

 

Vor der DAkkS - Kalibrierung: 
Wartung / Reinigung / Einstellungen / Justage 

 
• Reinigung folgender Bauteile 

o Glasmaßstäbe 
o Messtisch 
o Spindeln 
o Führungen 
o Mattscheibe (Projektor) 
o Projektionsspiegel 
o Okulare (Messmikroskop) 
o Kondensor Linsen 
o Objektiv 

• Schmieren / Fetten 

o Spindeln 
o Z-Achse 
o Bewegliche Teile 

• Einstellungen / Justage 

o Winkelanzeige (Digital) 
o Parallelität Messtisch 
o Exzentrizität Mattscheibe 
o Verzeichnisprüfung 
o Signale mit dem Oszilloskop überprüfen (Je nach Bauart) 


